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서      론
  약물주입기는 수술 후 통증관리와 만성 통증관리, 
암성 통증관리 뿐만 아니라 항암제 치료 등 장시간 
지속적으로 약물을 투여하는데 사용되고 있으며, 지
금까지는 전기기계식과 탄력풍선식의 약물주입기가 
주로 개발되어 왔으며, 이들이 주종을 이루고 있다.1) 
수술 후 통증관리를 위한 가스발생식 주입기의
지속적 정주에 대한 임상 적용
연세대학교 의과대학 마취통증의학교실 및 마취통증의학연구소
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  Background:  There are many types of infusion pumps, for example the mechanical infusion pump 
and the electronic infusion pump.  All of them have some limitations when used in the medical field, 
and therefore, a new gas forming infusion pump with an accurate infusion volume and velocity was 
developed.  We examined the accuracy of the new gas forming infusion pump (ANAPA®, Ewha Inc., 
Korea) before clinical use.
  Methods:  We studied 49 patients who were planning to have lumbar spine surgery.  Infusions were 
started after the patients awoke from general anesthesia.  Pumps were filled with a total volume of 100 
ml composed by fentanyl (10μg/kg), ketorolac (1, 2 or 3 mg/kg), and saline.  Expected basal rate was 
2.0 ml/h.  The infused volume, pain score, and side effects were checked at 3, 6 hours after beginning 
the infusion and every 6 hours thereafter. 
  Results:  The average infusion velocity was 2.1 ml/h, but a statistically regular infusion velocity was 
maintained.  There were no infusion failure cases after the infusion pump was revised.  The numeric 
pain score was high at early postoperative stages, but 12 hours later, the pain subsided.
  Conclusions:  We concluded that the new gas forming infusion pump is one of the safe and regular 
volume delivering devices for intravenous postoperative pain control. Attaching a patient controlled 
analgesic device on this infusion pump could make postoperative pain management more complete.
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  전기기계식의 경우는 환자 각 개인에 따라 약물에 
대한 반응을 보며 수시로 적절한 용량을 조절할 수 
있으며, 약물의 주입속도와 주입용량이 일정하게 투
여될 수 있다는 장점이 있다. Stull 등에2) 의하면 전
기기계식 약물주입기는 약물 투여 용량을 주입 중에
도 수시로 바꿀 수 있고 투여 용량도 대체적으로 정
확한 장점이 있으나, 적은 투여 용량에서는 항상 일
정한 용량으로 지속적으로 주입되지 않고 들어가는 
양도 일정하지 않아 5% 내외의 투여 용량의 오차가 
있으며 입력 실수에 의한 과소량이나 과다량 투여의 
위험성, 기계의 무게나 크기로 인한 활동의 제한 및 
고비용이라는 단점이 있다. 약물 주입 용량을 잘못 
설정한 경우와, 1회 추가용량을 잘못 설정하여 환자
가 위험한 상황에 처한 경우가 보고되었던 바,3) 기
저 주입 용량 설정 시에는 사용자의 주의가 각별히 
더 필요하기 때문에 많은 기저 주입 용량보다는 환
자의 조작에 의한 1회 투여 용량을 자주 줄 수 있도
록 설정하는 것이 안전하다.4) 
  탄력풍선식은 간편하고 비용이 저렴하다는 장점이 
있으나, 풍선이 터지는 경우가 있고, 풍선의 지름에 
따른 주입 초기와 말기에 탄성의 변화로 인하여 유
속의 정확성이 떨어지는 단점이 제시되고 있다.5) 또
한, 술 후 통증 조절에 필요한 약물의 용량은 수술 
후 경과에 따라 많은 차이가 있는데, 탄력풍선식은 
주입용량을 수시로 바꾸는 것이 어려워, 환자의 요구
에 따른 약물 주입 추세에 따라 컴퓨터에 의해 설정 
용량이 계속 달라지는 장치와 1회 추가 용량이 다양
한 여러 개의 단추가 있는 장치도 개발되었다.6,7)
  산학협동으로 국내에서 연구 개발된 탄산가스 발
생에 의한 가스 압력을 이용한 새로운 약물주입기
(ANAPA®, 이화양행, 한국)는 이론적으로 등속, 등량
의 약물 주입이 가능하고, 경제적이며 안전하고 활
동 시 제한이 적다는 장점을 가지고 있다. 이 방법
의 성공을 위해서 필수적으로 만족되어야 할 기술적
인 문제점은 원동력이 되는 가스가 지속적으로 발생
하여야 되며 압력을 일정하게 유지하여야 하고, 피
스톤과 실린더의 마찰계수 유지, 약물 저장부의 기
밀성 유지 등에 의해 등속, 등량의 약물 주입이 되
어야 한다. 실험실 연구에서는 정확한 주입속도와 
주입량을 보였고 식약청과 보건복지부에서 임상에 
적용할 수 있다는 판정을 받았으나 이 제품이 임상
에 적용되었을 때 기존 제품보다 과다한 약물이 일
시적으로 투여되거나 예측한 양보다 너무 적게 투여
되거나, 시간에 따라 일정하지 않은 속도로 약물이 
투여되는 지를 직접 알아보고, 사용상의 문제점을 
개선하여 보다 정확한 유속과 유량으로 약물을 주입
할 수 있는 기술을 확보하고 임상 적용시의 문제점
을 해결해야 할 필요가 있다. 
  따라서, 본 연구는 신기술로 개발한 가스발생식 
주입기를 임상에 적용하기 위한 실험의 하나로서 요
부 척추 수술 후 통증 치료를 위한 정주용 통증조절
기로서의 역할을 조사하여 그 정확도와 문제점을 알
아보고자 하였다.
대상 및 방법
  2002년 4월에서 7월까지 본원에 입원하여 척추궁
절제술을 시행 받는 미국마취과학회 신체등급분류 
1, 2군에 속하는 남녀 환자 49명을 대상으로 하였다. 
수술 후 통증조절을 원하는 환자 중 설문지를 통해 
연구목적에 찬동하는 경우, 수술 후 통증조절 장치 
및 자료의 작성법에 대한 설명을 하였고, 모든 과정
을 동의하고 적극 협조할 환자를 최종 대상자로 선
별하였다.
  분류된 환자의 특성은 각 군간 차이가 없었다
(Table 1). 
  모든 대상자는 마취전처치실에서 전신마취 전 투약
으로 glycopyrrolate 0.2 mg과 midazolam 2.0 mg을 정
주하였다. Fentanyl 100μg 정주 후 thiopental 4 mg/kg 
정주로 마취유도 하였으며 근이완을 위해 vecuronium 
0.1 mg/kg 정주하였다. 4분 후 기관 내 삽관하고 산
소(1 L/min)와 아산화질소(1 L/min) 및 enflurane으로 
마취를 유지하였다. 
  가스발생식 주입기는 ANAPAⓇ (basal rate; 2 ml/h)
를 이용하였다(Fig. 1). 환자들을 무작위로 세 군으로 
나누어 각각 fentanyl 10μg/kg과 ketorolac 1 mg/kg 
(Group I), ketorolac 2 mg/kg (Group II), ketorolac 3 
mg/kg (Group III)을 혼합하고 생리식염수를 첨가하
여 총 용량을 100 ml로 만들어 약물 저장부에 주입
하여 준비해놓고 수술이 끝난 후 환자를 회복실로 
옮기고 의식이 돌아오면, 초기용량으로 fentanyl 1μg 
/kg를 정주하고 통증이 소실된 것을 확인한 후, 가스
발생식 주입기를 작동시키고 정맥로에 연결하였다. 
가스발생식 주입기의 작동은 탄산나트륨 정제가 들
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어 있는 챔버를 밀어 중간막을 터트림으로써 구연산
과 화학반응을 일으키게 하는 것으로 시작된다.
  가스발생식 주입기를 작동시킨 후 3시간 간격으로 
2회, 그 이후 6시간 간격으로 48시간의 주입용량을 
방문하는 의사 또는 환자와 보호자가 주입기의 표면
에 있는 5 ml 단위의 눈금을 보고 기록하였다. 통증 
점수는 숫자등급 통증점수(Numeric Rating Scale, 
NRS)로 하였으며 동 시간대에 0점은 통증이 전혀 
없는 상태, 100점은 상상할 수 있는 가장 심한 통증
으로 하여 기술하도록 하였다. 부작용은 환자가 호
소한 경우로 하였으며 치료하여도 견딜 수 없어 포
기한 경우는 본 연구대상에서 제외하였고 fentanyl을 
nalbuphine으로 대체 조절한 기계식 자가통증조절기
를 사용하였다. 
  통계분석은 SAS (version 8.1)를 이용하였다. 환자
의 기본 성향 자료는 ANOVA를 이용하여 분석하였
고, 약물의 주입용량은 시간과 주입용량 사이의 관
계를 repeated measures ANOVA를 이용하여 분석하
였으며, 통증점수는 ANOVA를 이용하여 세 군간의 
비교를 하였다. P 값이 0.05 미만일 때 통계적으로 
의미 있는 것으로 규정하였다. 
결      과
  첫 3시간의 주입 속도는 각 군별로 2.3, 2.3, 2.2 
ml/h이었고(전체 평균 2.3 ml/h), 3-6시간에는 각 군
별로 2.2, 2.3, 2.0 ml/h (전체 평균 2.2 ml/h), 6시간 
이후 각 군별 2.1, 2.1, 2.2, ml/h (전체 평균 2.1 
ml/h)였다. 전 시간에 걸친 평균주입 속도는 각 군별
로 2.1, 2.1, 2.2 ml/h이었고, 전체 평균 주입속도는 
2.1 ml/h이어서 100 ml의 총 주입 시간은 평균 46.9 
시간이었다(Fig. 2). 
  구토가 심해서 가스발생식 주입기를 제거한 경우
가 2예 있었다. 연구 초기단계에 주입기의 고장으로 
주입기를 제거한 경우가 5예였다. 주입기의 고장은 
피스톤의 누출이 1예, 탄산나트륨 주입부의 파손이 
1예, 탄산나트륨이 구연산 안으로 불완전하게 유입
된 경우가 3예 있었으나 모두 사용 초기에 있었던 
일로 본 연구 대상에서 제외하였으며, 사용 방법의 
숙지와 가스발생식 주입기의 지속적인 개량 이후에
는 발생하지 않았다.
  주입기 고장이나 구역, 구토가 심해서 중도에 주
입기를 제거한 경우는 통증점수 비교를 위한 환자 
Table 1. Demographic Data
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Group I (N = 18) Group II (N = 13) Group III (N = 18)
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Sex (M/F) 10/8 8/5 7/11
Age (yr)  47.4 ± 15.1  44.4 ± 13.3  46.9 ± 13.3
Weight (kg)  74.1 ± 13.8  69.4 ± 12.8  64.3 ± 9.2 
Height (cm) 168.6 ± 10.5 165.4 ± 11.6 162.3 ± 7.9 
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
All values except patients number are expressed as mean ± SD. There are no intergroup differences among the 
three groups. Group I: fentanyl 10μg/kg + ketorolac 1 mg/kg, Group II: fentanyl 10μg/kg + ketorolac 2 mg/kg, 
Group III: fentanyl 10μg/kg + ketorolac 3 mg/kg.
Fig. 1. Gas forming infusion pump (ANAPAⓇ). A: Gas 
forming unit in which Na2CO3 and citric acid are 
separated by a membrane, B: Drug chamber and 
piston, C: Infusion route, capillary tube and 
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대상에서 제외하였다. 통증 점수는 첫 3시간에는 50
점 이상으로 높았으나, 12시간 이후에는 25점 정도
로 낮게 유지되었다(Table 2). 이런 양상은 각 군에
서 모두 나타났으며, 각 군에서의 통증 점수는 모든 
시간대에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았
다.
  약물에 의한 부작용으로는 구역이 Group I, II, III
에서 각각 1, 2, 1예, 가려움증이 1, 2, 2예, 졸림이 
0, 1, 2예가 관찰되었으며 군간 유의성은 없었다.
Fig. 2. Time course cumulative infusion volume of gas- forming infusion pump in all the patients (A), Group I (B), 
Group II (C) and Group III (D). Results are mean ± SD. There was no significant difference among the infusion 














































































































Table 2. Numeric Rating Scale Pain Score
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Time (h) 3 12 24 48 Mean
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Group I 58.3 ± 27.3  38.9 ± 20.3* 21.7 ± 15.0* 16.7 ± 11.9＊ 28.0 ± 22.5*
Group II 50.0 ± 24.2  37.7 ± 18.8* 31.1 ± 18.4* 20.8 ± 22.2＊ 32.5 ± 21.9*
Group III 56.7 ± 28.5  32.2 ± 25.1* 25.6 ± 22.3* 19.4 ± 15.1＊ 30.0 ± 24.3*
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
All values are expressed as mean ± SD. There are no intergroup differences among the three groups. Group I: 
fentanyl 10μg/kg + ketorolac 1 mg/kg, Group II: fentanyl 10μg/kg + ketorolac 2 mg/kg, Group III: fentanyl 10 
μg/kg + ketorolac 3 mg/kg. *P ＜ 0.05 compared with numeric pain score at the beginning of infusion.
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고      찰 
  새로이 산학협동으로 국내에서 연구 개발된 탄산
가스 발생에 의한 가스 압력을 이용한 새로운 약물
주입기(ANAPA®, 이화양행, 한국)가 개발되었고 식
약청과 보건복지부의 검-인증 작업이 종료되었다. 
그러나 이를 임상에 사용하기 전 그 성능을 확인하
는 절차는 사용자로서 필수적이라 할 수 있다. 
  약물주입기는 여러 가지 임상적인 용도로 사용되어
지고 있으나 본 연구에서는 척추 수술 후 통증 관리 
시 진통제를 지속적으로 투여할 목적으로 ANAPA®를 
사용하였다. 많은 수술 중에서 척추의 수술은 술 후 
통증이 큰 수술로 알려져 있으며, 이런 술 후 통증
은 회복을 지연시키는 중요한 원인 중 하나로 여겨
진다.8) 따라서, 척추 수술 후 통증 조절을 위한 경막
외 통증조절 장치나 정맥로를 이용한 정주용 제재의 
사용과 평가에 관한 많은 연구가 이루어졌다.9,10) 술 
후 통증 조절 장치로 약물 주입기가 많이 사용되는 
이유는 수술 직후 통증 조절이 장기간에 걸친 환자
의 회복 여부에 중요한 역할을 하기 때문이다.11) 또
한 Lange 등은12) 이런 부작용을 줄이기 위해 간헐적
인 진통제의 정주보다는 술 후 통증조절 장치를 통
한 지속적인 진통제의 투여가 중요하다고 하였다. 
본 연구는 술 후 통증 조절을 위해 정주용으로 사용
하는 경우 가스발생식 주입기 작동에 어떤 문제점이 
있는가와, 얼마나 정확하게 약물을 주입할 수 있는 
가를 알아보아 문제점을 개선하고자 하였다.
  약물주입기는 크게 기계식과 전기기계식으로 나뉘
고 기계식은 탄력풍선식과 스프링식이 일반적이며 전
기기계식은 고정형, 이동형, 이식형으로 구분된다.1) 
White는13) 술 후 통증 조절 장치의 개념을 확립하고, 
전통적인 환자의 요구에 의해 그 때마다 간호사를 
통한 근주 통증 조절 방법보다 통증 조절 장치의 우
수함과 필요성을 강조하였으며, 그 근거로 통증은 
감소하면서 졸림, 호흡 억제 등의 부작용이 적고 낮
에 활동이 원활한 장점을 들었고, 어떤 통증 조절 
방법을 사용할 것이냐는 사용 목적과 사용량, 종류, 
비용, 환자의 진단명과 활동 정도에 따라 결정하게 
되는 것이 일반적이라 하였다. 하지만 공통적인 고
려 사항은 사용의 편리함, 환자군의 특징, 흔히 쓰이
는 약물의 종류, 안전성, 약물적량의 정확성, 효율성
과 환자의 만족도, 사용의 편리함, 가격의 만족 정도
이다.
  ANAPA®는 크게 가스발생 부분, 약물 충전 부분 
및 주입로 부분 등의 세 부분으로 구성된다.
  가스발생 부분은 가운데 막이 있는 2개 공간 구조
로 지그시 손가락 또는 키로 눌러 중간 막을 터트리
면 구연산(C6H8O7)이 들어 있는 공간에 탄산나트륨
(Na2CO3) 정제가 삽입되며 화학반응이 일어나 이산
화탄소 가스가 발생하기 시작한다. 구연산은 분자량 
192.12 g이며 상온에서 분말상태이나 ANAPA® 안에
는 용액으로 준비되어 있다. 구연산이 탄산나트륨과 
화합할 때의 화학식은 2 C6H8O7 + 3 Na2CO3 = 3 
H2O + 2 Na3C6H5O7 + 3 CO2이다. 가스모집 원리
는 Gore사에서 개발한 hydrophobic (소수성) 재질의 
필터를 사용하여 공기는 통과시키고 액체는 막아준
다는 점이다. 또한 가스발생 부분에는 가스압력 조
절 밸브를 설치하여 과다한 가스 압이 발생하지 않
도록 하였다.
  약물 충전 부분은 원통형 실린더로 되어 있으며 
내부 직경이 40.16-40.18 mm로 오차범위 0.02 mm 
이내로 균일하다. 실린더 내에서 피스톤의 약물접촉
부는 실린더 내부 벽을 스쳐가며 약물을 밀어주며, 
가스접촉부에서는 약물충전부로 가스가 새어 들어가
지 않아야 한다. 저자들의 사전 연구 중 약물이 피
스톤에 의해 밀려들어가지 않고 뒤쪽으로 새어 나온 
경우가 1예 있었는데 이는 피스톤과 약물을 주입하
는 용기 사이의 고무 부분의 형태를 다양하게 개선
하여 결국에는 단면모양이 V자형 고무 ring이 이중
으로 설치되도록 만들었다. 이렇게 함으로써 압력을 
받는 부위의 V자가 더 벌어지며 더욱 실린더 벽에 
밀착되고 가스 및 용액이 새어 나가지 못하게 하는 
역할을 충분히 하도록 만들었다. 또한 양쪽에서 압
력을 받으면서 균형을 유지하며 약물과 가스를 완전 
분리 유지시키면서 압력의 균형이 깨지는 양만큼 
flow-rate가 형성된다. 약물 충전은 주입로 근위부에 
있는 3 방향 잠금장치(3 way stop cock)를 통해 가능
하다.
  약물충전부에서 약물 주입로로 이어지는 부위는 
돔형이며 충전부 안쪽으로 공기유입 방지용 도관이 
설치되어 있다. 주입로 끝부분의 모세관은 내경 0.04 
mm, 길이 14-16 mm로 약물 주입속도를 조절한다. 
약물 주입로 중간에는 가스제거 필터가 있어 미세 
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기포를 제거해 준다. 모세관 다음 주입로의 가장 끝
부분은 환자의 약물 투입로에 연결되도록 암컷 연결
모양이며 평상 시 약물 투여 전까지는 약물은 통과
하지 않고 가스만 통과하는 캡이 장착되어 약물 충
전과 가스발생 후 주입로 안의 공기를 완전히 제거
한 후에도 약물은 새어나오지 않게 해준다.
  그 외의 ANAPA®의 장점은 완전히 일회용이므로 
재사용으로 인한 감염의 우려가 없고, Gamma radia-
tion (21-25 KGy)으로 소독함으로써 EO gas 잔류 
등의 위험이 없으며, 약물 충전 시 주입로의 말단 
부분까지 충전되므로 환자에게 즉시 사용이 가능하
다는 것이다.
  약물 주입 초기 3시간에 2.3 ml/h로 6시간 이후 
2.1 ml/h보다 큰 유량을 보이는 것은 약물충전 시 
압축된 실린더내 공기압이 탄산가스압에 추가되어서 
영향을 주었을 가능성이 높다. 그러나 약물충전만으
로는 약물주입이 시작되지 않는 것으로 보아 충전 
시의 공기압은 그리 높은 것이라고 생각되지 않는
다. 따라서 중간막을 터뜨려 약물 주입을 시작하기 
전 충분한 시간의 여유를 두고 약물 충전을 하여 주
입 시작 직전에 가스 발생을 일으키도록 조작하면 
가스압력 조절밸브를 통해 일정 압력을 유지할 수 
있을 것이라고 생각된다. 즉 본 연구에서는 적합한 
시기를 조사하지 않았으나 약물충전을 사전에 시행
하는 것이 좋으리라 생각된다. 약물은 예상되는 주
입속도보다 약간 빠르게 주입되어 2.1 ml/h라는 결
과를 나타내어 2.0 ml/h라고 설정한 주입속도 보다 
5%의 오차를 보였다. 하지만 반복 측정에 의한 분
산분석에 의하면 주입 속도는 장착 후 48시간에 걸
쳐 일정하게 유지되었다. 또한 약물저장부가 주사기
처럼 원통형이기는 하나 눈금의 간격이 작아 측정치
에 오차가 발생되었다고 생각된다. 이는 약물이 일정
한 속도로 주입되어 약간의 오차를 가진 용량이 주입
되기는 하나 풍선식 또는 스프링식 보다 오차가 적고 
일정하므로 이점을 고려하여 약물의 농도를 조절하거
나 그 원인을 제거해 주어야한다.
  설정 주입속도와 오차가 나는 원인은 주입기 주위 
온도, 약물의 점성, 정맥도관의 종류와 정맥의 위치 
등이 관여할 것이라 추정된다.14) 대부분의 약물 점
성은 생리식염수에 유사하며 정맥도관의 종류와 정
맥 위치는 연구대상자가 일정하였으므로 임상적으로 
유사하다고 생각할 때 주위 온도가 주요 원인일 수 
있다. 한편 기존에 사용하던 풍선식 주입기는 실험
실 연구에서도 주입초기와 말기에 주입속도가 빠르
고 중간단계에서 주입속도가 느릴 뿐만 아니라 주위 
온도가 증가하면 주입속도가 현저히 빨라지는 단점
을 나타내었고, 스프링식은 시간이 갈수록 스프링의 
탄력성이 떨어져 주입속도가 느려지는 단점을 보였
다.14) 또한 풍선식 주입기에 대한 임상연구에서 2.0 
ml/h로 설정된 원통형과 계란형의 형태와 고무와 실
리콘 재질의 주입기를 조사한 바,15) 각각 처음 20 
ml의 주입 시기에는 1.9, 2.0 ml/h였고, 20 ml에서 90 
ml 주입 시기에는 1.6, 1.7 ml/h, 90 ml에서 100 ml에
는 2.2, 2.4 ml/h로 5%보다 더 큰 오차를 보여, 가스
발생식 주입기가 풍선식 보다 정확한 주입용량과 속
도를 보인다 할 수 있겠다. 그러므로 본 연구에서 
사용된 ANAPA®에서는 정확히 설정된 주입속도가 
될 수 있도록 모세관의 내경과 길이를 더욱 정밀하
게 절단해내는 기술이 오차를 줄이는 데 필요할 것
으로 생각된다.
  사전 연구 시기에는 작동의 문제점도 또한 있었
다. 탄산나트륨을 구연산 용액으로 밀어 넣는 경우 
단추형으로 된 부분이 손상된 경우가 1예 있는 바, 
지그시 엄지손가락으로 누르거나 누름용 플라스틱 
마개를 사용함으로써 해결할 수 있는 문제였다. 가
스발생이 안되어 분해하여 본 결과 탄산나트륨이 구
연산내로 불완전하게 삽입된 경우 또는 탄산나트륨 
정제 가운데 있는 구멍 입구를 가스방울이 마개 역
할을 하여 구연산이 충분히 탄산나트륨과 접촉하지 
못하여 가스발생이 이루어지지 않음을 발견하였다. 
이는 약물주입을 시작하는 시기에 정확히 탄산나트
륨이 구연산 용액 내로 들어가도록 단추를 눌러주고 
흔들어서 가스방울이 정제의 구멍을 막지 않도록 하
여 해결하였다. 정제가 들어가지 않은 경우를 대비
하여 스프링을 달아 중간막이 터질 때 앞으로 스프
링의 탄력에 의해 정확히 삽입되도록 하였다. 이런 
작동상의 문제는 본 연구의 시작 초기에 해결되어 
연구가 끝날 때까지 재발하지 않았다. 
  본 연구에서는 fentanyl 단독 투여 시의 부작용을 
적게 하기 위해 fentanyl과 ketorolac을 혼합하는 방법
을16) 사용하였다. Reuben 등은17) morphine과 ketorolac
을 병용 투여하는 방법으로 ketorolac의 적정 용량을 
찾으려 하였고, ketorolac이 morphine 소모량을 감소
시켜 morphine의 부작용은 줄이면서 진통효과는 대
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체하는 효과가 있다고 하였다. 또한, Sevarino 등도18) 
ketorolac이 opioid와 병용 시 opioid 소모량을 줄일 
수 있으므로 opioid의 부작용은 감소시키고 동질의 
진통효과를 유지시켜 주는 장점이 있는 것으로 보고
하였다. 
  그러나 본 연구에서는 세 군 간의 진통효과에 있
어 통계적으로 유의한 차이를 나타내지는 않았으며 
이는 자가통증조절(patient controlled analgesia, PCA) 
장치가 없는 주입기를 사용하였기 때문에 fentanyl 
용량을 충분히 설정하였고, 충분히 많은 용량의 
fentanyl에 의한 진통 효과가 ketorolac의 용량 차이를 
분별치 못하게 만들어 나타난 결과로 생각된다. 
Ding 등의19) 연구결과에 의하면 fentanyl이나 fentanyl
과 ketorolac을 병용하여 사용한 환자군에서 ketorolac
을 단독으로 사용한 군보다 진통효과가 크며 부작용
에서는 차이가 없다고 하였다. 한편 Cepeda 등은20) 
morphine PCA가 ketorolac PCA보다 술 후 통증 감소
에 탁월함을 주장하였다. 즉 통증 조절의 주 약물은 
fentanyl이라고 생각할 수 있겠다.
  통증 점수는 초기에 높은 양상을 보이다 점차 감
소하여 12시간 이후 일정했다. 이는 이미 많은 연구 
결과와 같이 수술 후의 통증이 마취에서 회복되면 
가장 크고 12시간 이후 점차 감소하므로 주입기 사
용 초기에 진통제의 필요량이 많아야 함을 보여주며 
PCA 장치가 없는 일회용 약물 주입기의 단점 중의 
하나인 것이다. 따라서 환자가 통증을 느낄 때 약물
의 추가량을 주입할 수 있는 ANAPA-plusⓇ가 수술 
후 통증 조절에 더 유용할 것이라고 생각되며 이의 
개발 후 다시 임상 사용 전 실험을 필요로 한다. 본 
연구에서 조사된 부작용으로 메스꺼움, 가려움, 졸림 
등이 있었는데 이는 모두 fentanyl에 의한 것이라 추
정된다. 따라서 ANAPA-plusⓇ를 사용하는 경우에도 
부작용을 감소시킬 수 있는 방안의 하나로 ketorolac
을 혼합하는 방법에 더 많은 연구가 필요할 것이라 
생각된다. 
  결론적으로 새로이 산학협동으로 국내에서 연구 
개발된 탄산가스 발생에 의한 가스 압력을 이용한 
새로운 약물주입기(ANAPA®)는 기계식 약물 주입기
에14) 유사한 약물 주입 속도의 정확도를 보여주었고 
탄력 풍선식 약물 주입기에14,15) 비해 초기부터 끝까
지 일정 속도를 유지함을 알 수 있었다. 목표치보다 
5%의 오차를 보임은 기존의 제품보다 동등하거나 
우월하나 모세관의 길이를 보다 정밀하게 제조함으
로써 더 줄여나갈 수 있을 것으로 생각된다. 수술 
종료 직후부터 보다 효율적인 통증 관리를 위해서는 
자가통증조절을 위한 누름장치가 장착되어야 한다. 
이를 위하여 ANAPA-PlusⓇ가 개발 완성 단계에 있
으며 역시 사용 전 임상실험이 필요할 것으로 생각
된다. 더욱이 본 연구는 지속적 정주용을 대상으로 
하였으나 정주시 보다 저항이 큰 경막외 PCA의 경
우를 대상으로 연구가 필요할 것이다.
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